
 

 

                                                                                                                                              
                                
  POP                  MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA  
N. 13                                      DO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO                                                                 

1. OBJETIVOS  
 Promover a limpeza e desinfecção do recipiente de água evitando a formação de biofilme e 

contaminação para o paciente. 
 

2. LOCAL DE APLICAÇÃO  
 Clínica I; Clínica Integrada; Clínica II; Laboratórios de: Prótese, Materiais dentários e Ortodontia, 

Dentística, Endodontia-A, Pronto Atendimento e Centro Cirúrgico. 

3. RESPONSÁVEIS  
 Acadêmicos, técnicos administrativos e equipe de higienização e conservação do ambiente. 

 

4. MATERIAIS NECESSÁRIOS 
 EPI’s: máscara, luva multiuso de limpeza, gorro, óculos de proteção, avental ou roupa cirúrgica; 
 Escova; 
 Sabão líquido; 
 Água deionizada. 

 

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 
 Higienizar as mãos (POP n. 01); 
 Uso de EPI’s; 
 Retirar a garrafa do reservatório de água do equipo odontológico; 
 Desprezar na pia do expurgo a água restante do interior da garrafa; 
 Lavar o interior da garrafa com auxílio de escova, água deionizada (disponível nos galões identificados) e 

sabão líquido; 
 Enxaguar abundantemente com água deionizada para remoção dos resíduos do sabão líquido; 
 Preencher a garrafa com água deionizada até a marcação;  
 Recolocar a garrafa no equipo odontológico; 
 Higienizar as mãos (POP n. 01). 

 

6. FATORES RISCO 
 Não se deve utilizar a água da rede de abastecimento (torneira) para o enxágue do recipiente pela 

facilidade de contaminação da água deionizada, a qual não apresenta elementos para evitar a 
proliferação de microrganismos. 

 

7. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
 Orientações do fabricante – manual técnico. 
 


