
 

 

                                                                                                                                                                                        
  POP 
 N. 24                      LIMPEZA SEMANAL DAS PAREDES INTERNAS DA AUTOCLAVE 

1. OBJETIVOS 
 Prevenir o aparecimento de manchas e corrosão. 
 

2. LOCAL DE APLICAÇÃO  

 Central de Esterilização e Centro Cirúrgico. 
 

3. RESPONSÁVEIS  
 Equipe de higienização e conservação do ambiente. 

 

4. MATERIAIS NECESSÁRIOS 
 Roupa exclusiva e calçado fechado; 
 Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): máscara, gorro, avental e luva multiuso de limpeza; 
 Solução de água e sabão neutro; 
 Pano limpo; 
 Planilha “Limpeza interna semanal das autoclaves da Central de Esterilização/Centro Cirúrgico”. 

 

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 
 Fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica 70° (POP n. 02); 
 Uso de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs; 
 Certificar-se de que a autoclave esteja desligada e as paredes internas resfriadas; 
 Borrifar a solução de água e sabão nas paredes internas da autoclave; 
 Esfregar com pano limpo as paredes internas da autoclave; 
 Enxaguar com pano limpo umedecido com água da torneira para remoção do produto; 
 Secar totalmente com pano limpo; 
 Lavar e secar as luvas utilizadas para a realização da limpeza e desinfecção e posterior remoção das 

mesmas; 
 Preencher a ficha de Limpeza Interna Semanal das Autoclaves da Central de Esterilização/Centro 

Cirúrgico. 
 

6. FATORES DE RISCO 
 A limpeza deficiente gera pontos de oxidação nas paredes internas da autoclave que podem manchar as 

embalagens dos materiais a serem esterilizados. 
 

7. REFERÊNCIAS 
 Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria n. 485 de 11 de novembro de 2005. Aprova a norma 
regulamentadora n. 32 sobre a segurança e saúde no trabalho e estabelecimentos de saúde. 
 


